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A Messieurs les Docteurs. Es 
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L'accueil particulièrement encourageant dont a été l'objet mon 
calalogue spécial à la Chirurgie oculaire, paru en 1893, m'a fait un 
devoir de publier, aprés quelques mois seulement d'intervalle, et sans 
considération des sacrifices que cette tache m'imposait, un second 
catalogue exclusivement consacré à l'otologie, la rhinologie, la laryn- 
gologie, les maladies de la bouche, etc. 

Ce catalogue, le plus important peutétre qui ail élé édité en 
France jusqu'à ce jour, répond à toutes les exigences par le nombre 
considérable des figures el par la nomenclature complete des instru- 
ments employés à l'heure présente dans le traitement de l'oreille, du 
nez, de la bouche et de la gorge. 

J'ose espérer que le corps médical appréciera le concours que je 


me suis proposé de lui offrir en cela, et qu'il n'hésitera pas à me 


s 7 
> y 
MZ TT € à 


> 


€, 
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confier l'exécution des instruments dont la pratique opératoire lui. 


suggerera l'idée et à me continuer la préférence de ses ordres, que je 


m'efforcerai sans cesse de justifier comme par le passé. 


H. WULFING-LÜER. 


Paris, le 1% août 1894. 
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A. LUER 


H. WULFING-LUER, successeur 


Catalogue spécial 
Instruments pour les maladies des oreilles, du nez, 
de la bouche et de la gorge (1) 





Anesthésie 











Pince tirelangue du D* Lucas-Cham- 
pionnière (fig. 1).....-................ 





Fig. 2. 





Pince tire-langue à mors fenétrés (fig. 2). 10 » 





Fig. 4. 
Masque du Prof. Guyon (fig. 4). ........ qo 
Masque du D* Landolt.................. 7» 
i Masque du D* Lubet-Barbon, pour son 
PES POCELE E a ET een 6 50 
Pince tire-langue du D* Berger (fig. 3. 8 » | Masque, modèle ordinaire .............. 6 » 
Pince tire-langue simple sans arrét..... Zo CONE de Rana 1-159991 dec 4 50 


(1) Tous nos instruments sont nickelés et à manche de métal. 
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A ce oet m 


Flacon compte-gouttes tout en verre, 


d'Adrian 3 





Fig. 5. 


Flacon compte-gouttes avec monture en 


métal (fig. 5)..................:....... 10 
Flacon à bouchon et double courant en 


Métal ete e nee niet ele 5 
Pulvérisateur de Richardson ........... 18 
Croissant pour anesthésie dentaire ....- 6 
Appareil complet pour chloroformisation 

du D' Esmarck, renfermé dans un étui 

Gur CN Re ee duod Hope UOS 18 
Le méme, du D* Schimmelbusch, ren- 

fermé dans une boite en métal........ 30 


Siphon contenant 4 kilogramme de chlo- 
rure de méthyle avec pulvérisateur... 80 


» 





























































































































Fig. 6. 


Pulvérisateur pour anesthésie locale (mod. 
Liter) (fig. 6)................ Rene dee lsh) 


Oreille 


Lampe électrique à bande 
d’acier formant ressort, 
avec une lampe de re- 
change, en boite (fig.7). 36 » 
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Miroir réflecteur à manche fixe, 7 centi- 
mètres de diamètre..,................ 8 » 
Le méme, se démontant, avec bandeau 
frontal en o 





Fig. 8. 


Le méme, 10 centimétres de diamétre 


(HORS) Ren UA OUI Es te Ni 15 » 
Le méme, en boite............. OBon dogs 20 » 
Le méme, avec deux petits miroirs et un 

mianchessenzboileren re 27 50 
Miroir réflecteur avec bandeau frontal, 

monture en aluminium, en boite...... 25S» 





Fig. 9. 

Otoscope du Prof. Duplay, en boite 

(Ure Monae er coon OG O DE 94.» 
Otoscope de Brunton, avec trois spécu- 

lums assortis, en boîte............... 32 » 
Le méme, avec éclairage électrique ..... 55 » 
Tube otoscope de Toynbee ............. 3 50 
Spéculum de Kramer ou d'Itard. ....... 5 » 
Spéculum en argent de Bonnafont...... 8» 
Speculum en maillechort de Bonnafont. 5 » 
Spéculum de Oollin............-.r...... OE 


Spéculum de Garigou-Desarenes...... OM» 





























Fig. 10. 


Spéculum du D* Boucheron, trés flexible, 
quatre grandeurs, en argent (fig. 10), à 5 » 


Spéculum avec réflecteur du Dr Miot... 18 » 
Spéculum du D" Gruber, en métal, qua- 

tre grandeurs, à...................... 4 » 
Les mêmes, en caoutchouc durci, à...... 1 50 
































Fig. 41. 


Spéculum des D: Politzer et Toynbee, 


en argent, trois grandeurs (fig. 11), à. 4 » 
Les mémes, en caoutchouc durci, à..... dp» 
Les mémes, en aluminium, à............ 2 50 
Les mémes, en métal nickelé, à......... 2 50 





Fig. 12. 


Spéculum pneumatique de Siègle, avec 


trois embouts, tout en métal (fig. 12).. 15 » 
Le méme, avec un embout en métal..... 9 » 
Le méme, en caoutchouc durci, avec un 

embout eH cados 6 » 
Le méme, avec trois embouls.......... 29r» 
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Perle) eats EDER AS A A A A a 

Seringue avec tube pour spéculum pneu- 
matique .... eres eee e reer eet e cece . 350 

Spéculum irrigateur du Prof. Duplay... 14 » 


Ballon avec tube pour spéculum pneu- 
matique......- obooSobogeédosdddost Dat 2 50 














Otoscope à éclairage électrique employé par le D" Rattel pour l'éclairage de l'oreille (fig. 13). 





Fig. 14. 


‘Masseur du tympan, méthode du D’ Rat- Le méme, sans manometre ...... DE 
telo Nel RS BDodnoputrot . Masseur du tympan du Dr Dicet. s 42:1» 
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Raréfacteur, du méme, avec speculum spéculum pneumalique à deux em- 
pneumatique en métal avec deux em- bouls et verre à ventouses, servant 
Dot E EE bugnnosobosn . 95 » pour le massage ou pour ventouse, en 

Raréfacteur, du méme, à double effet, INK Ga er E M MS E iab edic 55 » 















































Fig. 45. 


Sonde du D' Boucheron, quatre grosseurs et quatre courbures pour chaque numéro 
(fig. 45)....... seep M E IR poo a m ad: t TOUT ad 45:39:50 





























Fig. 16. 
Sonde de Politzer ou d'Itard, en argent Sonde du D" Garigou-Desarénes, en ar- 

(fige To) Ser EE EE S eRe 4 50 Geni A een NOH BE SER E CARD D 
La méme, en métal..................... . 250 | La méme, en maillechort..... eek) O 
La méme, en caoutchouc durci.........- 1 50 | Sonde graduée de Blanchet avec re 
Sonde du D' Lówenberg, en argent.... 4 50 REO ics Br re Rede 


Sonde de Deleau avec A din en argent 5 » 


Se 


WIN 7 
DD 


2 eee 


ne 
Ae 





Fig. 17. 
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AD NS EN BN LR e Iv y rH ADAM CU Gt 
Sonde fine en gomme de Weber, pour Bougie en baleine, pour le méme usage 2 » 

passer dars la sonde en métal........ 2 » | Bougie fine en gomme.................. 












































Poire de Polilzer, en caoutchouc, feuille 
anglaise noire, modifiée par Lówenberg | 
(RER APN SEA PO 6 et 7 » | 

Poire du Dr Boucheron, caoutchouc, | 
feuille anglaise, avec orifice en caout- N 
chouc pour placer la sonde........... WD) | 

| 
| 





Insufflateur, nouveau modèle, à embout 
en caoutchouc souple et à soufflerie.. 8 » 
Enéma en caoutchouc, feuille anglaise, 


Fig. 19. 


Canule tympanique de Hartmann (fig. 19) 2 » 


pour lavage de l’oreille............... 5 50 | Capsule à insufflation se montant sur la 
Poire de Hartmann pour injections. ..... Deets poten desboltzen ere terre ere 3 » 








Fig. 20. 


Insufflateur pour poudre d'iodoforme, de Liter (fig. 20) ................................... 








‚Fig. 21. 


Lance-poudre avec flacon ä pied et deux canules (fig. 21) 
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Insufflateur de Politzer...... Joo gasint 6 » | Pulvérisateur pour liquide, en verre.... 2 » 
Le méme, avec flacon et soufflerie....... 8 » 































































































































































































Fig. 22. 


Seringue en étain de Lówenberg(fig. 22). 5 » La méme, en maillechort, à trois an- 
La méme, en caoutchouc durci. ..... enteral Ova) neaux..n IDE fr er Cte 18 » 





















































Fig. 23. 


Seringue à trois anneaux avec quatre embouts différents (fig. 23)......... Hep oS PES 25 » 








Fig. 24. 


Seringue du D" Delstanche, en metal 
nickelé (fig. 24).......:.........,..... HENO 


La méme, petit modele...... AOS UD 6 » 
Seringue de Hartmann, à canule coudée 10 » 


Gouttiére auriculaire en  maillechort 
(AS 95 pp meque 


Petit manometre de Politzer pour mesu- 
rer la pression de l'air dans l'orcille... 4 » 





Acoumétre de Politzer.................. 12 » 
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Fig. 26. 


Acoumétre au mercure du Dr Rattel 
(marteau d'eau), présenté à l'Académie 
de médecine par le Prof. Lefort (fig. 26 
CDR AT) ere Re Gn AO EG HOS 

















Diapason, petit modèle ................. 3 » 
Diapason, modèle plus grand........... 5 » 








TII 


| III 
I) 





III 


ll 












































Diapason avec deux curseurs, modele 
ordinaire (MARS Se ee 42 » 
Le méme, modèle moyen................ 14 » 
Le meme, modèle orando oe 18 » 
Pince porte-coton à coulisse............ 5 50 



































Fig. 29. 


Instrument de Luce, pour mesurer la 


flexibilité du tympan (fig. 29) ......... 12 » 


28. 

Stylet porte-coton, coudé, en métal...... 1 50 

Emme me ena a 2» 

Stylet de Hartmann, en argent, à double 
courbure....... üpocuosoUDOAUODDoSU RO 2» 

Sbyletscouderasplaque ee e e 2 50 

Le méme, nouveau modéle, coudé en 
baionnette tenter A 15 » 
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Fig. 30. 


Fig. 31. 


Pince de Lucæ, en forme de baionnette 


(HMSO) ere et ee errs 5 » 
La méme, à griffes (fig. 31) ............. DE) 
Pince coudée de Politzer (fig. 32)....... 5 » 

. La méme, à mors fenétrés (fig. 33)...... 5» 
ameme ayoviitesi (ie. Sole 5 » 
Pince coudée à anneaux, de Hartmann . 8 » 
La même, légèrement courbée.......... 8 » 




















Fig. 35. 


Pince à griffes du Dr Boucheron Lee méme, à griffes latérales............ 4» 






















































































Pince'à yerrou du Dr Boucheron’ (12736)... ar es een tens re 10 » 
Pince à pansement de Lubet-Barbon 

(ORT oi 6 » 
Pince coudée à triple articulation pour 

DOMES cose cubase leer guooocdOoG 15 » 


Ciseaux fins coudés, à double articula- 
tion, pour les polypes des oreilles.... 15 » 
Pince porte-tympan artificiel de Gruber. 4 » 


¡Dympan artificial oem ee «+ ines 4 50 
Tube fin en caoutchouc durci pour in- 
troduire le tympan artificiel........... 155» 


Emporte-piéce en métal nickelé, pour 
DY MP auauitierel Ae 4 » 
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E A Re LE ME DA ee 
Instrument du Prof. Duplay pour la ré- Un couteau fin pointu et différents cro- 
section du manche du marteau........ 32.» chets du Dr Boucheron pour les opé- 
rations sur le tympan, à......:...... 
























































Fig. 38. 


Serre-nœud coudé à vis....+........... AD 


Série d'instruments du Dr Boucheron, 
Serre-noeud de Krause.................. 20 » 


pour la mobilisation de Pétrier (fig.38),à 4 » 



































Serre-nœud de Black (fig. 
Le méme, à coulisse................................. 18 





Qi] 









Fig. 4. 
Manche universel pour la caustique, muni de bornes de fixation courtes pour l'adaptation 


des cautéres pour pointes de feu et des tubes pour ligatures (fig. 41),....... Odón 20080) 
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Le même, avec manche en ébène et arma- 














ture métallique...........-.......... 310 
Pince de Duplay pour l'extraclion des 

corps étrangers (fig. Moss seo 16 » 
Curelte articulée de Leroy............. 10 » 


Aiguille à paracentese coudée, manche 


metal Or ous jale 1000000 4 » 


Curette tranchante, manche mélal...... DES 
Curette mousse double, deux grandeurs. 3 50 
Oreilon pour dilater les conduits, de 


Politzer............-..-.......e.r... 2ER) 
































Fig. 42. 


Fig. 43. 


Série d'instruments se montant sur le méme manche, de Politzer (fig. 43). 


Manche simple, coudé ou en forme de Curette fenétrée......................e 2 25 

baïonnette......................... Gure dea estat EEE 2:25 
Manche double, coudé et en baionnette. 9 » | Ténotome de Hartmann, droitet gauche. 2 25 
Couteau droit........................... 2 » | Anse pour les corps étrangers...-.---+- 2 25 
Couteau mouSSe....../.......s..s.....e 2 » | Stylet boutonné en argent......::....: 2» 
Couteau en serpette.................... 2 » | Crochet pointu............... ug Boo 2 » 
Couleau en serpette petite.............. 2 » | Crochet mousse...........-.+....: Fe RS ED 
Aiguille à paracentése ..............-+.. 2 » | Crochet large à bord tranchant......... 2 » 
Aiguille à paracentèse de Lubet-Barbon.. 2 » Érigne double............+.+-.........: 2 50 
Curette pleine, deux grandeurs...... 905 OCI Mm NOAE Una eee eii 2 >» 


Boite n? 1 
Une aiguille à paracentese. 
Un crochet pointu. 
Une boite en métal. 

26 » 


Un manche. 

Deux couteaux assortis. 

Deux cureltes assorties. 
Prix de la boite complète ...........:..: 


Boite n° 2 

Une curette fenétrée de Hartmann. 
Deux ténotomes de Hartmann. 

Un stylet boutonné. 

Deux crochets pointu et mousse. 
Un scarificateur. 

Une boite en métal. 


Un manche coudé. 

Un manche en forme de baionnelte. 

Un couteau droit. 

Un couteau en serpette. 

Une aiguille à paracentese. 

Une aiguille à paracentése de Lubet-Barbon. 
Une curette pleine. 


Prix dela boite complète......... Gadnancoe ves DOMED 
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Apophyse mastoïde 























Fig. 44. 


Bistouri, forme serpette, de Politzer Bistouri droit ordinaire................. 4 50 
(fitt WA's = ae I M EL 5» 



































































































































































































































































































































8 » 
Burin, du méme (fig. 46)......... PARDO AURA LL Up DE BG or ania ai ne ses 2.» 
Gouge, du méme (fig. 47) 2:80) (COWS, Cli WHEN osos osoa aa cds oie 3 50 
BuninsdeHarmann m d esau at 3 » | Gouge coudee, forte, à main............ 6 » 
Curette fenétrée de Lüer (eo 8 » | Curette tranchante, pelite........ BR 5 50 
GrigeitegclenVo mann ee eee 8» 
Fig. 50. 
Rugine de Farabeuf (fig. 49)...... e 6 » | Rugine de Hartmann, à tranchant droit. 4 50 


La méme, courbe (fig. 50)............... 6 » | La méme, à tranchant convexe.......... 4 50 3 
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Fig. 53. 


Écarteur de Barth (fig. 53).............. 14 
Perforateur simple sur manche......... 6 
Manche avec quatre forets.............. 14 
Perforateur de Lermoyez............... 12 
Perforateur de Lannelongue avec cinq 
torets a E EH I ue a AUS 20 





» 
» 


» 








Fig. 52. 
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» 

Perforateur à colonne lorse avec deux 
RO Nn NUR EE 20 » 

Trépan à manivelle avec une couronne 
et quatre forets troués.............+.. 50 » 
Le méme, sans la couronne............. 40 » 
Petit trépan à main avec une couronne. 15 » 
Petit maillet en bois............... ons, C) 
Maillet en fer, forme cloche.......... podre 
Maillet en plomb: 2....-.2.. eee 7» 
Écarteur de Volkmann, petit............ Ue) 
Pince à torsion à verrou................ 6 » 
Pince’a dissection en er lerne 2 » 
Puncejajeniffes c n tme 3 50 
|AGE[UIP;oosUnosconOstodoPhaODODUOO 5609500 7» 
Canule en argent pour drainage........ 5» 


Tube à drain, en caoutchouc, le mètre.. 1 50 


Voir les différentes aiguilles à sutures à la 


staphylorraphie. 


s 


Boite en noyer contenant une série d'instruments pour apophyse mastoide 


Un bistouri en serpette..............-.- 5 
Densbistiourise rem een 9 
Une curette fenétrée ........ dos duaaoosb 8 
Undburims aee dM 2 
Deux gouges.......... jo SAO ROO COE 5 
Une rugine de Farabeuf........... God BS 
Deux crochets de Volkmann............ 14 
Un perforateur simple.................- 6 


Petit trépan à main avec une couronne.. 15 


» 
» 


Maillet en plomb....... Bao BR ee ee How 
Une paire de ciseaux............ TERENE 3» 
Pince hémostatique de Péan........ Songs 6) 0) 
Pince à torsion à verrou ............... 6 » 
Pinceldeeniifes tI UE 3 50 
Six aiguilles à sutures.................. 2» 
Bulldessoienen sp 1810 1-018 000 UI Goog) P179) 


Boite en noyer. 


Prix de la boite complète........,......,...,..., 1145 » 
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Cornets acoustiques 


Cornet acoustique en caoutchoucdurci.. 6 » 
Le méme, en trois pieces, s'emboitant 








l'une dans l’aulre..................... ONE» 
Cornet acoustique, petit................ 8 » 
Cornet acoustique à tube conique....... 12 » 
Cornet acoustique à tube conique avec 
entonnoib. uses ueteres ine 14 » 
Cornet acoustique avec tube(fig. 54). ... 8 » 
Conques de Polilzer.o..... nnn 8 » ; 













Fig. 58. 


A.LÜER 


Spéculum de Moure (fig. 58)............ 10 » 





Fig. 55. Fig. 56. 


Spéculum de Duplay (fig. 55)........... rh) 
Spéculum fenêtré de Lüer (fig. DO) e 











Fig. 59. 
Spéculum de Lowenberg (fig. 59)....... 4 » 


y DIE TRIGA 





DEV) 


Fig. 57. 





Fig. 60. 
Spéculum de Voltolini.............. .... 10 » | Spéculum de Garigou-Desarénes (fig.60). 12 » 











































Speculum simple en metal, les trois 


(GPL M ea fi 
«:Losememes»xenseaoutchoue- ne 3 
Spseulumkdesbalmens- een 3 
Spéculum de Bosworth, à bandeau..... 5 
Speculumideslip2enicel ceu 6 
PEU E 4 


Spéculum de Roth, en forme de pince.. 7 


Fig. 63. 


Rhinoscope du D* Rattel (fig.63 et 64)... 
Redresseur de la cloison nasale, de Liter. 12 
Serre-nœud de Black, avec deux em- 


Outs (lias A0) res 15 
Beimemenascoulissen re 18 
Mancherdeiktause se ee 15 
Serre-noeud se montant sur le manche de 

KRAUS aa SONS EN RE ad 5 


5 


Hexe 
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Fig. 62. 





Spéculum de Ruault, avec mandrin 





de bornes de fixalion courtes pour 
l'adaptation des cautéres pour pointes 


de feu et des tubes pour ligature 

(6E ee ooo quod do aa 39 » 
Le méme, avec manche en ébéne et 

armature métallique.................. 31» 


Curette tranchante double, avec son tube, 
se montant sur le manche de Krause. 25 » 






m. 


Fig. 65. 





Curette flexible de Lubet- Barbon, trois grandeurs (fig. 65), à..................... ae 8 » 
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Fig. 66. 
Curelte coudée de Martin, trois gran- Stylet coudé à plaque en métal. ........ 
deurs (fig. 66), à............... orne 9 » | Le méme, en argent..................... 
Stylet coudé à manche, de Luc......... 4 50 | Porte-caustique de Cazenave.........-. 














Pince de Duplay, droite et courbe(fig.67). 6 » Pince à polypes de Ruault.....:........ 
Pince à polypes de Hartmann.......... 7 » | Pince coudée et à griffes pour les po- 
lypes, du D" Vacher (mod. Lüer). .... 
Pince coudée ordinaire pour les corps 
étrangers..................e....e.e 
Pince porte-coton de Lubet-Barbon 
(Ri rar 
Pince-rugine de Lüer, à deux cureltes 
tranchantes.......................... 
Pince coupante de Heymann............ 
Scie de Krause.......-- eerte 










































































Fig. 68. 


- Pince coupante pour les cornets, de 
* Liter (fig. 68) LOULOU Had DOO ODD 16 » Scie de Bosworth (fig. 69).....:........ 


7 
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Couteau à longue tige de Lubet-Barbon. 5 » 
Trocart de Krause....... Moss pert silat ads 10 » 





Couleau mousse à longue tige de Hey- 
5» 


manner EEE D E 








Fig. 70. 
Manche avec trois perforateurs se démon- 
20 » 


Perforateur de Hartmann, trois gran- | 
8 » tant, assortis 


cure (Mes D) War rcr PEE 


Canule de Hartmann de différentes 
courbures, pour injections 
Poire à tamponnement de Gariel...... 


w 








Curette double de Schaeffer, trois gran- 
850 


Cms ias) alsosuspoponvacroesuanao 
Canule perforée à demeure, en étain.... 4 », 


<= 
l 


E 


d 


| 
| 


E 
























































Fig. 72. 

Siphon de Weber................... LI 
Siphon de Trautmann......,...-......: 
Enéma en caoutchoucrouge.....,......… 5» 
Seringue en étain de Löwenberg (fig. 22). 5 





Sonde pour irrigations retro-nasales du 
4» 


Dr Rattel (fig. 72) 
Sonde de Belloc, en argent..... .. Hope 


La même, en métal............ ee +. 


5.» 
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Ballon, avec canule olivaire...........- ‚250 
Le méme, avec canule conique.......... 219) 
Lance-poudre, petit modele............. 3 50 
Lance-poudre, avec deux canules droite 
et courbe..... EEE ee abend 5» 
Lance-poudre avec flacon à pied et deux 
comes (cit 12 » 














Fig. 74. 
ero Pulvérisateur de Ruault avec soufflerie 
Pulvérisateur pour solution de cocaine Tee ee re EEEN: 8 » 
(ES 7B) sacs c EE E 5 1B) MEulvenisateuridesDUplavesnt 9 1-5 12 » 


Pharynx 
































Miroir réflecteur avec bandeau frontal Miroir réflecteur en aluminium avec ban- 
(DES) ET REPAS dopo ee 15 » deau frontal en Dollen.. e 25 » 

Ircamemexensbolled EOM 20 » | Miroirs ronds à tige ronde (fig. 75)..... 2» 

Le meme, avec deux pelits miroirs etun Les mêmes, carrés ou ovales........... 2» 


Mancebo Per EIE 27 50. | Manche pour ces miroirs ............... 2 50 
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Fig. 76. 


Pince coupante de Lowenberg (fig. 76). 15 » | Pince forte pour polypes de la base du 





Pince coupante de Voakes.............. 15 » 
Pince coupante de Boucheron (fig. 77) .. 16 » 
Pince coupante de Lubet-Barbon........ 15 » 
Pince coupante de Schutz, trois gran- 

¿US acc sooto nogo roodo oA 15 » 
Pince coupante latérale de Ruault ...... 18 » 
Pince porte-coton de Krause, pour son 

Pro Lcda ehe ee lernen tele. 10 » 
Couteau de Delstanche avec panier..... 22) 






































Couteau de Gottstein, différentes gran- Couteau de Schmidt... ni. he) vee sels 11 » 
deursq(fig 318) 0a/ en IN enel me II ne du» E GuneitessdeBhuuaulb Tas ee: 12 » 



































































































































Fig. 79. 
Grattoir naso-pharyngien du Dr Boucheron (fig. 79)...................................... 12 » 
Instrument du D' Vacher, permettant de Le manche, seul........................ 15 » 
fixer les couteaux et les curettes dans Chaque couteau ou curetle...........-.. 5» 
n'importe quelle position (fig. 80) ..... 40 » 
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Curette contre-coudée pour le pharynx, 
trois grandeurs (fig. 81), à............ 9 » 















































Fig. 82. 
9 » | Curette de Meyer, à tige flexible........ 10 » 
on 
Fig. 84. 
Stylet porte-coton, á manche ordinaire Le méme, à manche fort ................ 4 50 
(LASA a eaeoaosovsaoeorooboocon 3 50 | Pinceaux se montant sur ces stylets.... 2 » 








Fig. 85. 
Releveur de Voltolini (fig. 85)........... 8 » ) Le méme, modifié par Ruault, à manche 
CONTE RACE LE EEE PET E TRES ETRE 8 » 



































Fig. 86. 


Releveur de Schmidt (fig. 86)............ 12 »| Releveur de Krishaber.................. 7» 
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Releveur et dilatateur naso-pharyngien de 
Luc (fig. 87 et 88)..................... 20 » 
Releveur de la luette de Czermack...... A» 














Fig. 80. 
Rhinoscope de Duplay (fig. 89).......... 18 » 
Rhinoscope à levier de Michel. ........- 42 » 
Rhinoscope à levier de Mackensie avec 
trois miroirs (fig. 90).................. 30 » Fig. 90. 





Lance-poudre ordinaire (fig. 91)... .. ar oo aos lea at Op oO 
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Lance-poudre à ressort pour poudre de Le méme, avec double soufflerie, trés 
COCA ID) mie ve Me WEW forte eaea aa pre EA RIS A US TS 15 » 
Bouche 


Ouvre-bouche de Saint-Germain, la série 


dejtroisse dee era die 12 » 
Ouvre-bouche de Larrey, modifié....... 18 » 
Cône A VISken VOIRE ed dee EIS 10 » 
Conesa visien DUIS s d E N: 5» 





Fig. 93. 
Ouvre-bouche à vis de Heister (fig. 93). 12 ı» 
Pince ouvre-bouche de Koenig .......... 15 » 
Pince ouvre-bouche de Delabarre....... 20 » 
Pince ouvre-bouche à anneaux avec 
abaisse lanterne Ce. 20 » 





Fig. 95. 
Ouvre-bouche parallèle de Wulfing-Lüer 
ai E en es m 15 » Abaissé langue modele des 
uvre-bouche à pignon avec deux A 
abaissedangsued- RP e 35 » BONNE E o 90 
























































Fig. 98; 





Fig. 96. Abaisse-langue pliant (fig. 98)........... 6 » 
Baillon de Whitehead (fig. 96)......... . 40 » | Le méme, en aluminium.......... Rh 7» 
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Abaisse-langue en acier, à manche..... 6 » 
Abaisse-langue fenétré......... dés socio 9 » 
Fig. 101. 


Abaisse-langue électrique en 
trousse avec deux lampes 
(ÉCRAOD) NP ERP APRES 28 » 





Fig. 99. 


Abaisse-langue en cristal de Buchwald 





(it; OD) cocesacoeadacos STADE 0 oyo 2» 
Le méme, Coude a e 3 50 
Abaissc-langue de Turck, avec deux em- 

outs cede 12 » 


























Abaisse-langue avec 
lampe électrique 
(fig. 402): en... 35 » 





JDEVy- D/ETRICE 


Fig. 100. 


Abaisse-langue de Calmettes (fig. 100)... 5 » 







































































Fig. 103. 


Spatule abaisse-langue de Lubet-Barbon (fig. 103)...................................... 6» 





Fig. 104. 


Doigtier abaisse-langue de Lüer (fig. Doigtier protecteur articulé............ 6 » 
NU SR ABE SM Mis di eL ORUM . 5 » | Doigtier tranchant de Motais........... 5.» 
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Fig. 105. 





Bague à éclairage électrique du D" Rat- | avec un entonnoir en caoutchouc pour 
tel (fig. 105) » » le sinus frontal et un entonnoir mé- 
: tallique pour le larynx (fig. 106)....... 36 » 































































































































































































Fig. 106. Fig. 107 
Diaphanoscope pour l'éclairage du sinus 
maxillaire et de la bouche, en boite, Spéculum bivalve de Lüer (92407): - 8 » 





Fig. 108. 
Ecarteur des joues, en maillechort (fig. 108) ......................... eon eM EE 8 » 
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Le méme, avec cone pour écarter la mä- 


Pince tire-langue à mors fenétrés (fig. 2) 10 » 


iGO 90 20 200600400 8a 9 » | Pince tire-langue de Berger (fig. 3)..... 8 » 
Rétracteur des joues de Langenbeck... 10 » Pince tire-langue d'Esmarck, sans cré- 
maillere anpe eee eE E e 5 » 


Pince tire-langue de Lucas-Champion- 
nière (fig. 1)...... I 


Amyedales 


Bistouri de Saint-Germain, courbe à 


Bistouri boutonné de Blandin, se fermant. 6 » 
droite ou à gauche, manche fixe. ..... | 


5 50 



























































ZELLEN ET 
Fig. 109. 

Crochet simple pointu ou mousse (fig. Pince de Museux....................... 5 Di 

MOD) our dobaecodbooUDOOUSUUDOUOOdOpDTOOU 4 » | Pince de Duhamel, à double courbure, 
Crochet double pointu.................. 5» trois érignes...........:...., Sédodnago 6 » 
Pince fenétrée à crémaillère de Lüer Amygdalotome de Fanestock ........... 22.» 

(fig. 140).............................. 10 » | Amygdalotome à lame faisant scie...... 32 » 
Pince à érignes de Robert............. 5 » 

38 »- 


Amygdalotome de Lüer (fig. 111)..... Joue noch Sp 0000 dadabuoonUcua: e PRET 
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Fig. 143. 
Amygdalotome à trois anneaux (fig. 113) 27 » | Pince-ciseaux coupe-luette............... 42 » 
Amygdalotome à trois anneaux, avec Crochet tranchant dans sa concavité 
pince remplaçant la fourchette ........ 30 » pour fendre et détruire les amygdales 6 » 
Amygdalotome de Mackensie........... 35 » | Compresseur des amygdales de Ricord. 18 » 


Staphylorrhaphie — Palatoplastie — Uranoplastie 


Porte-aiguille-degsims-. Ar en cuo o a QUT ADDUCI LK Ce 8» 








Fig. 114. 


Porte-aiguille à bascule (fig. 114) dur uM EE Ed NEU Mee cR. i JUD ID KORAN LO 





















































Porte-aiguille à verrou (fig. 415)........ 9-» | Aiguilles de Roux, la douzaine........ . 6 » 
Porte-aiguille de Mac Burnaver- eee 16 » | Aiguille à: molette:............... a DI 
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Fig. 116. 






























































Fig. 417. 

Aiguille à grande courbure de Reverdin Aiguille coudée à droite ou à gauche... 4 » 
(fo) era leere ee ee ee 18 » | Aiguille de Trélat, pour suture d'avant 

Aiguille creuse à manche de Baker- en anriene tie. HR: EAD UADIT 4 » 

BROWSER TE ddbU DOO 6 » | Aiguille tubulée de Starten ............. 6 » 





























Fig. 118. 


Aiguille à suture, avec soie aseptique dans le manche, présentant l'avanlage de rester 
constamment enfilée (fig. 118). ...............................:..................... pan i 
Ces aiguilles se font dans toutes les courbures, grosseurs et longueurs. 


» 


INaey Gauls wasodoocoscossos0005 SEDO DO 4 » | Flacon de soie ou catgut aseplisé sans 
Flacon de soie ou catgut avec liquide liquide nr. 22.22.00. OCDE PORTO 2» 
ascepuques t em T 2 » | Manche n» 4 (diam. ext. 14 millimétres). 8 » 


Manche n° 2 (diam. ext. 12 millimètres) . 8 » 





Fig. 119. 
Sutureur de David Prince (mod. Liter) (fig. 119)........................................ 








Le méme, pour passer derriére le lam- 2 D d 
beau (fig. 120) .................,.... 2552088») ‘ 3 
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Pince à double effet de Vidal, pour couper et tordre les fils:............................. 





Bistouri à longue tige, droit, pointu..... 4 50 
Le méme, convexe (fig. 122),............ 4 50 
Le méme, mousse (fig. 123).............. 4 50 
Le méme, à double tranchant........... 4 50 
Le méme, courbé sur le plat (fig. 121)... 5 » 
Bistouri coudé, droit et gauche ....... ON 
Bistouri de Langenbeck, à double tran- 
chant, pointu ou mousse.............. 5 » 
Le méme, courbe sur le plat, pointu ou 
MOUSSE re eS 5» 


Bistouri de Sims, à lame articulée ...... 
Chaque lame en plus......... ONO ba ste 
Crochet pointu ou mousse (fig. 109). .... 
Crochet fin de Sims, pour aviver....... 
Ciseaux pointus...... GónosocoóObo SEGA 
Ciseaux longs, droits, pointus 
Jiosmómes»moussess «iine ei dieit 
Ciseaux longs, courbes, pointus........ 
J'esememes MOSS ae 
Ciseaux coudés de Roux................ 






































Chasse-fil de Lüer, avec six aiguilles as- 
sorties, un tord-fil et fil d'argent, en 
Doite (ME PERRET ER ee 45 

Spatule à ajuster les fils................ 5 

Pince droite ordinaire pour retirer les 
MS Donc op oo ee do (Od oO 5 

Pince longue à griffes, droite et courbe. 6 

Tesimemes s AenessORUds Cent 8 

Les mémes, à verrou... 10 

Pince à fourches à dents obliques pour 
les sutures......... DaB AOL guobcndü 8 

Rugine droite de Langenbeck .......... 6 

La méme, coudée à droite ....... OR 6 

La méme, coudée à gauche............. 6 

Rune dl E 6 

Les mémes, coudées, droite et gauche.. 6 

ancre MIRE ALES er 6 


Périostotome simple, différentes formes. 6 


Fig. 124. 


Périostotome double de Sayre.......... 
Ménaculumecannelé teen ee sede 
Tubes en plomb, de Galli, le cent....... 
Rouleaux de fil d'argent, le gramme... 
Aiguilles à sulures ordinaires, la dou- 

ZEN ee ee 
Les mémes, fines, la douzaine.......... 
Aiguilles à sutures à chas à ressort..... 
Aiguilles de Hagedorn, la douzaine..... 
hilidessolexlemouleauss 95 9. ne 
Fil de soie blanche, plate, tressée, le 

CGulOn-scvoteesacoqaopoboddbosnadacbuS 
Soie phéniquée, le paquet ..... RENTEN: 
(CERN, TE UNE sce 
Cateutifnn le lacon... een Re UE 
Crins de Florence, le cent .............. 
Crins de Florence fins, le cent......... 
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Boite de Langenbeck pour Staphylorrhaphie et Uranoplastie 
1 Chasse-fil de Euer... el eee 45 » | 1 Ciseaux coudés de Roux.............. 6 » 
2 Bistouris longs pour staphylorrhaphie 9 » | 4 Pince porte-aiguille à bascule......... 12520) 
3 Bistouris de Langenbeck, pour urano- 2 Pinces à griffes, longues, droite et 
DIAS DIE Eee ae du 15 » ConrDe o On eT e 19:5» 
1aRaspatoirere. un. en. es gen en 6 » | 4 Ecarteur des joues à bande élastique, 
2 Rugines, droite et gauche.......... VID D demana cabe 10 » 
1élénaculumicannelé eee er ee 4 » | A Bandeau frontal pour attacher les fils, 
2 Crochets, pointu et mousse........... 8 » AUAMEMER er er 12 y 
1 Aiguille de Reverdin.................. MONTE STRESS 66602 riers Eos 
Auca de MSS es eu 5 » | Fil métallique, soie et plomb, de Galli.. 4 » 
DER ORLE-CPONM Cee I ee ee ee 6 » | Boite antiseptique en noyer, avec ser- 
4 Ciseaux longs et poinlus.............- 4 » Ie ge 505s Sos peco ivresse de 25 » 
Prix de la boite complete............. 215 50 
































Laryngoscope de Krishaber, sans la 


lampe (fig. 125)... 


Larynx 


Laryngoscope de Fauvel, sans la lampe 25 


Lampe pour fixer les laryngoscopes.... 15 
Laryngoscope de Tobold................ 45 

| Laryngoscope de Duplay, en forme de 
line ere sese v ces DE eee 25 
Laryngoscope à bandeau frontal........ 15 
Tee meme teni Doite en. un. nen. 20 
Le méme, en aluminium................. 25 


| Laryngoscope à bandeau frontal, deux 


miroirs et un manche, en boite........ 
Lampe électrique à bande d'acier for- 
mant ressort, en boite, avec deux 
lampes (fig. Non). een one 36 
La méme, avec miroir et abat-jour pour 
protéger les yeux du médecin, en boite 


avec deux lampes et un miroir........ 50 
Miroirs laryngiens ronds (fig. 75)....... 2 
Les mêmes, ovales ou carrés............ 2 




















































































































Miroir électrique explorateur du larynx en trousse avec deux lampes (fig. 127).......... 30 


Fig. 127. 


3 
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Lampe à gaz, avec réflecteur..... ..... Gb» Ibeflecteub2se Uline eens ORAT 45 » 
TE IA EN osas das pose edo 65 » 


































































































































































































» 
| Pince de Mackensie, s'ouvrant latéralement (fig. 129)......................... 14 » 
| 
fl 

La même, s'ouvrant d'arriére en avant Pince de CUSCO enen AO 18 » 


(A A ue IRR EA 14 » ( Pince de Bruns, pour lépiglolte........:18- » ` 
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Fig. 132. 


Pince à mors tranchants de Gouguen- 
heim (fig 494). os epica ole ale 
La méme, s'ouvrant latéralement....... 
Pince à mors tranchants de Ruault (fig. 
IBEX ee Cuers ete se dU 
Pince à glissement, à double articulation, 
de Lüer, s'ouvrant d'arriére en avant. 16 » 


















Fig. 134. 


Seringue à pulvérisations de 





Fig. 133. 


Seringue inlra-trachéale en métal (fig. 133). ..... 
La méme, en caoutchouc durci.................. 





Fig. 131. 


La méme, à triple articulation, s'ouvrant 


latéralement.......................... 22 » 
Sonde de Fergusson pour les arêtes de 

POÏSSON............................ 5» 
Abaisse-langue injecteur....:........... 22 » 
Porte-caustique du D" Fauyel.......-.. AD 
Porte-coton laryngfen................... 3 50 
Le méme, à manche fort................ 4 50 
Tige porte-coton en mélal.............. oes) 








SALE BONS SCR Pc B SANS S d D » 


CH BOLTON 


lower (its MBIA) Gini love [a sede ae SRL UNT 95 » 
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Instruments de Krause (fie. 


135) 

















Manche universel de Krause, pour les 
instruments suivants (fie. 135) ........ 15 
Serre-nœud pour le nez ou Poreille..... 5 
Serre-nceud tournant pour le larynx .... 10 
Curette de Landgraf, tournante, pour 
les cordes vocales, avec son tube,ne4. 25 
Guillotine avec deux couteaux, à an- 
neaux, droite et gauche, n* 2 et 3.... 43 
Couteau, droit ou gauche, pour guillo- 


DinexcidessHs-s uu ec E EHRE 4 
ube pour euillotiness..2)..cce. «9-957 5 
Curette tranchante double, petite, cou- 

pant verticalement, ne 4.......... SI) 
Curette tranchante, double, grande, cou- 

pant verticalement, no 2.2... rer 22 






































La méme, coupant horizontalement, n? 5. 20 
La méme, grande, coupant horizontale- 
MONTANT oa RENE S 22 
Tube pour ces curettes .......... BRE US 5 
Tube pour six curettes doubles et 
PINCÉS en MARNE Re 5 
Pince coupant verticalement, n° 6....... 9 


Pince coupant horizontalement, n° 7... 9 
Pince mousse s'ouvrant verlicalement, 


NE IT Ai 8 
Pince mousse s'ouvrant horizontalement 

A ie e E AGEN RER eS 8 
Pince de Schroeter, tour nante, avec tube, 

n? 10 Uy CUS Dan SEDE NE SEDIT SER 15 


. 230 














Curette de Krause, sur manche fixe (fig. 136) 
Damme Verb Cale fees NE ACRI RUNE SR IA TEARS ELO HO 


Fig. 136. 











WULFING-LUER 


Instruments de Schroeter (fis. 137) 











Fig. 137. 


Manche pour les instruments ci-dessous. 16 » 
Polypotome en forme de guillotine (ne 1). 10 » 


Porte-caustique (ne 2)...:..... eese 10 » 
Couteau caché, mousse ou pointu, agis- 
sant dans tous les sens (n? 3)........ 10 » 


























Ciseaux.concaves (ne 4)................ 10 

Pincerécrasante (ns). m... 10 

Pince pour saisir les polypes et les corps 
Eire (10 OS er 10 


La série complète, en boîte en noyer.... 86 























Fig. 138. 

Série de couteaux et cureltes de Heryng Releveur de l’épiglotte........-........- 5 
se fixant dans n'importe quelle posi- Pince porte-coton de Krause, pour acide 
tion sur la tige, en boite (fig. 138)... 50 » osado EDI CHORD IE 10 

Ghaquerlamer are e peice eer EE 3 50 | Stylet porle-coton ordinaire, à manche.. 4 

Besmancherseuls cays e ean eec 40 » | Stylet de Juracz............... ee 5 

Serie de sept instruments de Fraenkel Stylet porte éponger. eeren eerte 4 
sur manche mobile, en boite......... 45 » ( Stylet porte-pinceau...... Faves! Gye eee 4 
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Pornte:cotonedevI5uc:- were yon 4 50 | Insufflateur de poudres avec flacon à 

Seringue de Heryngav.deuxemboutsfins. 15 » pied et deux canules (fig. 21)......... 12 » 

Insuktlateugrde poudres eee sees se 4 » | Insufflateur de cocaine avec robinet à 

Le méme, avec réservoir en verre et REO (fio 0D Me E 7» 
drena B 





— C DEPOSE 



























































Fig. 140. 


































































































Pulvérisateur de Lüer avec soufflerie 


Pulvérisateur de Richardson avec souf- 
EE (as 30) seinen ME 8 » (fio so) BHO FAN ORO digo 18 » 
Le même, avec abaisse-langue (fig. 140)... 10 » | Pulvérisateur tout en verre. ............ 8 » 




















Fig. 141. 


Vaporisateur en cuivre nickelé avec en- Le méme, modèle plus grand (durée de 
. tonnoir en verre pour les voies respi- SORT MULA O T 12 » 
matoiness (e 7 » | Le méme, modele plus SOS Me en ee 18 » 
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A I ll 








































































































Pulvérisateur de Lucas-Championniere 
á un bec fonctionnant pendant une 
LYSIS GeO scel ce Dese die 55 » 





Le méme, modéle moyen, à deux becs 
(ROAD) eer eek 90 » 
Le méme, modele grand, à deux Be . 140 » 








Série de douze dilatateurs de Schroeter 


































































































en’caoutchoue duürci--.... 25422. eere 54 » 
Série de vingt mandrins en étain, du 

TOO Ar EE Re NERIS hele Med 35 » 
Manche pour l'introduction de ces man- 

(UTE EE o AERA ODDO a TOO UO DO UB 6 50 
Pince et fil de soie pour les fixer....... 3 50 


Boite en métal avec instruments à intubation 
du Dr O'Dwyer, modifiée (fig. 143). 


Comprenant : 


Six tubes. 

Six mandrins. 

Un instrument pour l'introduction des tubes. 
Une pince pour extraction. 

Un ouvre-bouche. 

Prix de la boite en métal complete..... 140 » 
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eee 


Trachéotomie 


Pince coupante et dilatatrice de Lüer........... 





Pince à trois branches de Laborde 


(SARA ara doo coronas O08 c 15 » 
Dilatateur de Garnier...... DR DUE 6 » 
Dilatateursde Merne me o oce 6 » 
Dilatateur de Mae Burnay.............. 15 » 
Dilatateur de Trousseau............... 4 50 
Crochet double dilatateur de Langenbeck. 12 » 
Trachéotome dilatateur d'Anger........ 18 » 


Ténaeulum cricoidien de Chassagnac... 4 


BisbourisdnoiordingHes4- nr 4 » 
Bistouri de Saint-Germain.............. 4» 
Bislouri mousse ou boutonné .......... A» 
Bistouri fermant, chas buffle............ 3 50 
Bistouri fermant, chas écaille.......... 4 25 
Bislouri fermant chas métal............ 4 50 





Fig. 145. 


Pince à fausses membranes (fig. 145)... 15 » 
Pince à fausses membranes à ressort... 6 » 


Pince à fausses membranes ordinaire.. 6. » 











Canules doubles, à plaque mobile en ar- 
gent, de Lüer (fie. 146). 


Canulesn O A 14 
Gamuler 000 as ee LN ree 14 
Canule nO es cem Ne Ro PH 15 
Eanulesn EDR eo AR T ae eens 16 
Cantlend dee Qaa LEA 18 
GANUIC Oo EA CT 20 
Wanule MESAN RT talon RM, 22 
Ganul eine eae cuu EIE 24 
Ganiilesnstbr eet cr ceri Der AE 26 
Gantilerne Grantee tee ea eee CE 27 


Les prix des canules de Krishaber ou de 
Péan (sans mandrin) sont les mémes 
que ceux des canules ci-dessus. 


Mandrin pour les canules de Krishaber 
ousdesbéansz eT MEE 5 
Manche pour les mandrins de Péan.... 3 
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Fig. 147 
Canule double avec soupape, de Lüer Canule double en caoutchouc, cinq 
(latens: VAT eis o aSo Anooi .... de 25 à 40 » GNOMES EARTH ee UN LUE 5 » 
Canule double avec clapet gradué de Canulesde!Boundilatt*s een: 2085) 
Bnocag se dodoundad soo de 25 à 40 » 





















































Canule complete de Treudelenburg, à Deux écarteurs en S, en maillechort 
ampoule en caoutchouc et entonnoir Dickeles5) 94 AA uec cog EOD A» 
pour le chloroforme modifie par Lüer Deux crochets pointus, à manche....... v» 
(ES ee D eA SOS CORA 50 » ) Deux crochets à olive, à manche........ 8 » 

Canule double avec appareil à dilatation, Pince d'Esmarch à double érigne....... 6 » 
pour les sténoses du larynx, de Stoerk. 35 » | Doigtier protecteur de Bouchät......... A » 

Mandrin en métal. ........... üccoonüctpE 6 » | Doigtier protecteur articulé.........:... 6.» 

Baleinevarepon@e te ue anne 150 | Tube insufflateur en argent............. 5 » 


Ecoumllon a a rer ET » 50 
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Composition d'une boite pour trachéotomie 


Bistouri pointu......... ES 4 » | Canules doubles de Lüer, assorties, 

bistounimousscde E 4» OU Ces ra ee ODE) 
Tenaculum erieoidien................... Bs SN Baleinesateponzer re ee 1 50 
Dilatateur de Trousseau........-....... 4250) elos (os "o 
Pince à fausses membranes. ........... 15 » | Boite antiseptique en noyer........ Fearn sy.) 

































Cuvettes réniformes, en verre, suivant 
grandeur (fig. 149), de............ 3à8 » 
Les mêmes, en caoutchouc durci, de 3 à 9 » 


Boite ronde, en verre, renfermant une 
bobine pour fili(fic 3452) An ce. a). 4» 























Fig. 150. 
Cuvettes rectangulaires, en verre, suivant 
grandeur (fig. 150), de........ 2 50 à 11 » 
Les mêmes, en porcelaine, de...... 3 à 10 » 
Cuvette rectangulaire, en tôle émaillée, 
14 centimètres X 20 cenlimetres....,. 4 » 


Cuvelte en verre avec chevalet mobilé.. 40 » 
Cuvette en porcelaine avec chevalet fixe. 10 » 

























































































Fig. 151. Fig. 153. 
Petite boîte, en verre, avec deux bo- 
bines pour fil, fermant hermétique- La même, avec deux bobines (fig. 153).. 5 » 


MENT ADI) ee aa 2 50 | La méme, avec trois bobines........... 6 50 
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Fig. 154. 


Boite rectangulaire, en verre, avec trois 
ODIMESs (eo) erie nee 8 » 














Jon 
Fig. 156. 
Plaque en verre pour trois différentes 
"sortes de fil (fig. 456).7..-- Leone 2 50 















































































































































Armoires de cristal, monture en métal nickelé, fermeture hermétique. 
Tablettes de cristal montées en étagéres sur pied en métal. 


Vitrine, petit modele.................. 
Vitrine fermée à clé, avec trois tablettes 
' en cristal. Hauteur, 70 centimètres; 
largeur, 50 centimétres; profondeur, 
25*cenlimelresv. en nennen. 
La méme, avec 35 centimetres de pro- 
HONG CUT eerste cet e A 
La même, plus grande. Hauteur, 1™,48; 
largeur, 50 centimètres; profondeur, 


40 centimètres.............. wea reise 380 » 


Fig. 157. 
Étuis en verre pour aiguilles (fig. 157).. 1 50 
Fig. 158. 
Irrigateur en verre gradué, de 2 litres, 
sans tube ni robinet (fig. 158). ........ 6 » 
ILO memendemaliire see ae oa d9 3 
La méme, plus grande, avec porte à 
deux battants. Hauteur, 1",60; lar- 
geur, 75 centimètres; profondeur, 
40 centimétres........ DOGOBDUOD OO 500 » 
Tables en cristal avec trois tablettes 
SUPEPPOSÉES. ........... tete 100 » 


Nota.— Moyennant 30 francs d'aug- 
mentation, ces vitrines peuvent étre 
complétées par un fronteau. 

Lavabo (modele breveté) pour cabinet. 250 » 


Nous construisons aussi ces vitrines sur mesures et indications spéciales. 
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Cauterisation et Galvano-cauteres 






























































































































EN à 
A) | 
E | longe et accessoires, grand modèle 
= = PUR O ee) 
IERenmeme,pelizmodeler an ee 65 
| Pointe fine pour les lupus, les yeux, etc. 49. » 
ePointestinezcourberrer d o e E E 12 » 
BACH US AUS c e UNE 12 » 
| Manche special pour petits cauteres ci- 
| dessus o EUR 5 
| Couteau pour opérations ............... 25 
| Pointe à ignipuncture...........-....... 25 » 
ONE ANS cae O E 25 » 
| Cautere cylindro-conique............... 25 » 
A Couteau courbe ree sondsaesue 25 » 
QUU ı | Pointe courbe pour les pointes de feu... 25 » 
DINE. | Cautére en forme de champignon ....... 25 » 
Appareil contenant deux cautères, une | Cautére pour les amyedales............ 25 » 
pointe et un couteau, avec une ral- | Ciseaux droits ou courbes.............. 60 » 
Manche avec interrupteur pour galvano- Manche universel muni de bornes de 
CAUSE üo6doncoqubBgndda 25 » fixations courtes pour l'adaptation des 
Manche avec verrou pour. galyano-caus- cautères pour pointes de feu et des 
ULA cn AM T SOUS 28 » tubes pour ligatures (fig. 41).......... 39 » 
Manche universel en ébéne et armature 
metalligue RER DINE Sia) 














ONE ET m 
AA a 2 





Fig. 100. 
Serre-nœud électrique de Lüer(fig.160). 15 » ) Cautère de Lówenberg, pour le cóté 
Cautére de Lówenberg, en pointe. .... ED SAI CHE A NN RE Geop ie as 
Cautére de Lowenberg, en couteau..... 7 » | Cautéres de Luc pour le pharynx, à.... 8 » 
Cautére de Lowenberg, pour le cóté Cautéres pour le larynx, à.............. 750 
Gh E NOCH S1 S) 
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NEZ ET OREILLE 
Fig. 161. 
Boite gainerie, renfermant six cautéres pour le nez et les oreilles, un serre-noeud et 
son anneau, et un manche à touche et à courant continui a ASe a ee EIE 70 » 













































































































































































































































































































































































































































































GORGE 
Fig. 162. 


Boite gainerie renfermant six cauléres variés pour le larynx et un manche à touche et 
à courant continu (fig. 162)... 060. eere eet thee eee 80 » 




















































































































































































































Fig. 163. 

Boite contenant un manche ordinaire, un Cautéres à pointes de feu, formes trés 
manche universel, cinq tubes pour variées ‘pour les oreilles, le nez, le 
ligatures, trois cautéres en porcelaine, pharynx et le larynx, de.......... 3à8 » 
dix cautéres à pointes en platine de Pince galvano-caustique de Chatellier 
differents modéles et quatre anses en pour les adénoides ......... MOL ON TAE 40 » 


fil de platine (fig. 163) ............. : ..130 » 
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Fig. 165. 





Miroir mobile électrique frontal avec 
support du réflecteur, et deux lam- 


pes» enstroussel(fis- 165) er. ee 50 » 

E |; | Miroir explorateur du larynx, avec deux 

Fig. 164. 1 > 

ampes, en trousse (fig. 127)........... 30 » 

Photophore, avec cordons, en boite Abaisse-langue électrique avec deux 
(RMC ROS OSOS 40 » lampes, en trousse (fig. 101).......... 28 » 

Miroir électrique frontal(roo gr.) avec Diaphanoscope complet, en trousse 
deux lampes,. en trousse (fig. 7)...... 36 .» (Hal OG ee pM C UR UT 36 » 


Batteries pour lumiére et galvano-cautéres 

























































































































































































































































































Fig. 166. 


Pile à quatre éléments pour cauleres... 90 » | Pile à quatre éléments, produisant lu- 
La méme, pour la lumiére.............. 90 » miere et chaleur (fig. 166)............. 120 » 
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Fig. 168. 
i 
Balterie à quatre éléments pour caus- Pile galvano-caustique de Trouvé(grand 
tique et lumiére, rhéostat et collecteur modèle), avec boile de cautères 
à manivelle pour intercaler les élé- (fig. 168).............. üpcogooooDgS0odo 250 » 
ments parallèlement pour cauléres; ou 
à la suite les uns des autres, en.ten- Boite de cautères et serre-nœud allant 
i sion, pour anses et lampes jusqu'à avec l'appareil ei-dessus.............. 150 » 


six volts. Poids : 12 kilos (fig. 167)....130 » 


Accumulateurs 


pS) E C 


Accumulateur pour cauleres et anses, jusqu'à 13 centimétres, lampes jusqu'à huit volts 
asquatrereelluleg;savecmnteostato mer: ciae ur e M d UM 90 » 


Les accumulateurs ne sont vraiment utilisables que dans les villes possédant une station électrique 
pour le rechargement de ces appareils, et leur emploi exige beaucoup de précautions. 
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Fig. 169. 


Accumulateur pour cautéres el anses moyens el pour lampes jusqu'à huit volts, avec un 
commutateur pour intercaler les éléments parallélement et en tension et rhéostat 


(fig. 469)............... dadoddéquDUebrpedabosoDocontUsUgOgbcaUgagdQa aoro ODOC dH CU 140 » 





















































































































































Appareils 
d'électricité 


"APPAREILS 


























































































































A COURANTS INDUITS 




























































































Pile de Trouvé à régulateur des intermiltences (fig. 170):...........................:... 35 » 
Pile de Gaiffe, au bisulfate de mercure ...........:....... vs coda tA Ada adc Bee 35. » 
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Rose Fig. 171 
Appareil de Chardin, au bichromate de 
OLAS Seu (if ordi eects: one a EOD 
Appareil de Gaiffe, à rotation........... 60 » 





Petit appareil à courants induits, à 
l'usage des malades, avec deux man- 
ches.et deux porte-éponges (fig. 172).. 20 » 






































Appareil d'aprés Spamer, à un élément, 
avec accessoires complets (fig. 173)... 35 » 

































































































































































Appareil avec deux éléments secs, com- 
mutateur pour un ou deux éléments 
et accessoires, en boile noyer verni 
(tanc An GooSUdsagdupeocobodeodcso ot 






































Fig. 175. 


Appareil monté sur plaque en ébonite, 
avec deux éléments, interrupteur in- 
dépendant, courant prim. et sec., fais- 
ceau en fer pour la graduation, avec 
accessoires (fig. 475)... v.s vete tre 
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La machine VOLTA-GRAMME (création du Dr Fontaine-Atgier — Brevet 1890) constitue 
un appareil électro-médical unique de son espéce, et basé sur le principe nouveau de l'opposi- 
tion d'un nombre pair de bobines fonctionnant simultanément et en sens inverse, sur un méme 


trembleur ou interrupteur. 
Grace à celte combinaison, le médecin a à sa disposition, non seulement les anciens cou- 


rants alternatifs faradiques, mais aussi les courants alternatifs sinueux, c'est-à-dire pratique- 


ment sinusoidaux, et, de plus, ces derniers courants redressés, et rendus pratiquement continus 
(courant Gramme). j 

Les quatre modéles qui se construisent de la Volta-Gramme, sont actionnés par deux ele- 
ments au bichromate de potasse, de dimension en rapport avec la grandeur de l'appareil, — 
Dans les grands modèles et le moyen, ces éléments sont suffisants pour faire largement face à 


l'éclairage des cavités. 










































































































































































































































































Fig. 176. : Fig. 177. 
PRIX 
Ne 1 ou petit modèle : Deux bobines en opposition sur un seul et méme trembleur, 
et galvanométre simple................... SER A E ROD An ESOO doses sli) ») 
Ne 2 ou moyen modéle : Quatre bobines en opposition sur un seul et méme trem- 
bleur, et galvanomètre en 50 milliamperes........ ren Doobcdpu5sUoDppdd55 Sus BEBE - 225 -» 


N° 3 ou grand modele : Quatre bobines en opposition sur le Transmutateur-Multi- 
plex, nouvel interrupteur-commutateur à cylindre et à mouvement d'horlogerie du D* Fon- 
taine-Atgier, lequel donne de 1 à 60 interruptions par seconde. — Galvanometre apério- 
dique, en 100 milliamperes. Permet de recueillir, en plus des courants annoncés ci-dessus, 
les courants arciformes et les courants en Cascade. e M denen. 400.» 


- Ne 3 bis : Donne tous les courants du n» 3, mais, en outre, une bobine de Ruhmkorff 
appropriée y remplacant le galvanométre, qui est ici indépendant de l'appareil et, le 
courant de cette bobine étant rendu oscillant par deux condensateurs spéciaux, il per- 
met de recueillir, aux extrémités d'un solénoide à gros fil, les courants dits de haute 
JIE GU CH CE sme E EE E Re ie en ie S EDO eee 900.9 


N.-B. — Tous ces appareils sont, en plus, garnis de manipules, balais, sondes et cordons 
rhéophores, — Une brochure explicative est jointe à l'envoi de chaque Volta-Gramme. 
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Stérilisateurs 


1. Stérilisateur portatif pour faire bouillir les instruments, se Bumpdsut d'une boile 
carrée avec couvercle, un plateau percé avec chevalet, lampe à alcool et un quatre-pieds 





















































































































































piani nickels ern. E c else LE dápo dada 30 » 
| I | I 
Fig. 178. 
2. Sterilisateur pour faire bouillir les instruments dans une solution desou le, chauffé 
par 6 flammes à alcool (fig. 178)...«c esee 35 » 
3. Le méme, avec appareil pour le gaz, en plus ..........:...........:.......... MO T» 


4. Stérilisateur (fig. 179), 
dit universel, permettant de 
désinfecter les instruments par 
une solution bouillante de soude 
(4 pour 100) dans le récipient 
inférieur, et les objets de panse- 
ment par la vapeur d'eau dans 
le récipient supérieur. 

Cet appareil de 0™,40 de 
longueur, 0,20 de largeur et 
07,30 de hauteur, avec les deux 
récipients en cuivre.... 200 » 

Avec le récipient 
inférieur en cuivre et 
le récipient supérieur 
en fer-blanc étamé... 160 » 

5. Stérilisaleur de 
Poupinel, nouveau mo- 
dele : 


























































































































Dimensions  inté- 
rieures : 0m,20 larg., 
03,15 prof. 0m,10 haut. 140 » 


Dimensions  inté- 
rieures : 0»,35 larg., 
0=,20 prof., 0,12 haut. 160 » 





Fig. 179. 
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n 
6. Stérilisateur à vapeur de Sorel, pour la stérilisation de l'ouate, du linge, des pan- 
msemeutsscics e cp ec MM oem I v ME 350 

72 Henmenie, ayecahrüleursäraleools ne e cc E 370 » 
8. Autoclaves portatifs de Chamberland pour la stérilisation des instruments de 
chirurgie el des pansements dans la vapeur d'eau à 120 ou 134 degrés, diametre intérieur 



































































































































































































































Fig. 180. Fig. 181. 

10. Stérilisateur à vapeur de G. van Overbeck de Meyer (fig. 180 et 181).— Cet appareil se com- 
pose d'une double caisse en fort cuivre rouge. La porte en est à double paroi et en cuivre égale- 
ment. Les accessoires comprennent un panier métallique, un brüleur systéme Griffin et une 
cuvelte à condensation. 

Mode d'emploi : Par la tubulure W on introduit de l'eau dans l'espace vide DD compris entre 
les deux caisses de cuivre. Cet espace conslilue la chaudière génératrice de la vapeur. Celte 
chaudiére doit étre emplie à moitié environ, et c'est à l'aide du tube à niveau S que la hauteur 
de l'eau dans la chaudiere est constatee. 

Lorsque, dans la caisse intérieure J, les objets à stériliser, instruments ou objels de pan- 
sement, ont été enfermés, on souléve à l'aide de la clef V, marchant à pas de vis, l'obturateur 
qui livrera ainsi passage à la vapeur produite sous l'action du brüleur. Cette vapeur envelop- 
pera ou imprégnera les objets soumis à son influence et ira se condenser dans la cuvette G, 
aprés avoir parcouru le tube de dégagement B. Il va sans dire que, pendant la demi-heure de 
“durée qu'exige cette opéralion, les tubulures A et W auront été tenues soigneusement fermées 
par leurs opercules respectifs. 

Pour transformer l'appareil en séchoir, il faut abaisser l'obturateur à l'aide de la clef V, 
öter l'opercule A, obturer la tubulure W, enlever le tube de dégagement B dont on tamponnera 
le passage. Dans ces condilions, la vapeur ne pénétrera plus dans la caisse intérieure J, elle 
circulera seulement autour de celles -ci pour arriver à la cuvette de condensation à Savers le 
tube C. La durée du séchage varie de quinze a vingt minutes, 
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PRIX DE L'APPAREIL : 


No À (95 X 20 X AT)... 140 » 
No 2 (30 X 25 X 20)... ee 170 » 

11. Nouveau stérilisateur breveté (fig. 182), transportable, présentant l'avantage d'un chauffage 
à sec trés rapide (150 degrés en moins de dix minutes, montage de l'appareil compris), à gaz arti- 
ficiel produit par l'essence!minérale employée pour le thermocautère. 

Cet appareil se compose d'une cuve en cuivre rouge nickelé d'une seule piéce, sans rivets 
ni assemblage d'aucune sorte, qui contient trois plateaux ajourés démontables, superposés et 
séparés à l'aide d'entretoises métalliques les maintenant à une distance égale l'un de l'autre, et 
son poids total avec la gaine varie selon les tailles, mais n'excéde pas pour les plus grands de 
7 à 10 kilogrammes. 


N°3 (B0 20 22) ee 950 » 
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Fig. 182. 
Prix de l'appareil complet : 
Cuve D et son couvercle F. — Trois plateaux ajourés. — Six petits manches bois à pas de 


vis EG. — Une colonne intérieure creuse avec trépied. — Trois entretoises. — Un réchaud A 
muni de son robinet B et d'un réservoir I. — Une soufflerie à pied C. — Quatre supports 
métalliques. — Grande cuvette en métal pour solution froide ou chaude. — Thermometre 


gradué à 250 degrés. — Plateau en bois pour accessoires. — Gaine avec jeux de courroies pour 
le transport. 


NO UU M ee DO ONO aC OI NCTA Dike ee DO Aen 170 » 
No 2. — 32 K 22....... rd 101205. Ne 200x543 2 a D AREE 138 » 


Une notice est jointe à l'appareil. 
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12. Nouvelle boite stérilisatrice brevetée avec chevalet mobile nouveau modéle, méme 
mode de chauffage que pour l'appareil fig. 182, Dans ce nouveau genre de boite sterilisa- 
trice, la partie haule sert à faire bouillir les instruments disposés sur le chevalet, et l'autre 
partie formant couvercle peut étre employée à la préparation de solutions aseptiques froides 
quelconques. 

. Prix de l'appareil complet : 

Cuve avec couvercle et deux manches. — Chevalet mobile. — Réchaud complet. — Souf- 
flerie. — Gaine en toile. 
INDULSIT 142 
INP 25 2S BISCO VP. eS dr c cea 122 » 


Une notice est jointe à l'appareil. 


Pues Baas eb EO ne esa nse NET 96 » 
ENS A a S 75 » 































































































































































































































































































Fig. 183. 


13. Appareil spécial pour obtenir instantanément de l'eau chaude, breveté S. G. D. G. (fig. 483). 
Cet appareil, disposé pour brüler à l'aleool ou au vaz, est princi palement destiné au cabinet du 
> p saz, p I 
docteur qui en retirera de grands avantages pour ses besoins constants et journaliers, ainsi 
{ S ses p J > 
qu'aux postes de secours, cliniques diverses, hópitaux, hospices, etc. Il peut étre également 
emporté en voyage et servir pour la toilette et les soins hygieniques. 


E A cena Dar ERO ara ER QUIM 70 » 
= dieceoalner s e (obe Seo a pees cree kai TAT E 80. » 


Une notice est jointe à l'appareil. 
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